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Intended use

The SWAT-T™ is a non-pneumatic tourniquet designed to stop
severe traumatic bleeding before or during transport to a care
facility.

User profile

The intended users are first responders, to include self-care,
laypersons, emergency medical personnel and health care
professionals. Special training is not required.

Patient profile
To be used on those patients with severe bleeding from a limb.

Clinical benefits

SWAT-T™ controls bleeding from an extremity by circumferen-
tially compressing the injured limb, at least (~5cm above the
bleed site) to an extent where arterial occlusive pressure is
reached.

Performance characteristics

- Is available in two colours: black and orange
- Canremain secure wet or dry
«Is highly portable

Product claims

Device has been designed to control bleeding from an extrem-
ity by circumferentially compressing the injured limb, above
the bleed site, to an extent where arterial occlusive pressure
is reached.

Contraindications
N/A

RESIDUAL RISKS/WARNINGS: Safe for 2 hours. Longer appplication
may cause necessary loss of extremity. Reassess for loosening. Dispose
of as clinical waste. Do not re-use.

Instructions for use

1. Apply between wound
and heart.

2. Wrap tightly while
pulling tension.

Wrap tightly while
pulling tension

o

3. To secure: Tuck end
under itself.

4. Tourniquet if: Ovals/
rectangles turn to
circles/square.

AR

Cs

DA

NL

ET FR DE EL HE
™ ™ ™ ™ ™ . ™ ™ ™ ™
WAT-1 WAT-1 WAT-1 WAT-1 WAT-1 Garrot tourniquet SWAT-T WAT-I SWAT-I WAT-1
. . R N . 7 v . " o . . . . aag = . . v 1 - - . . , , , , , ,
Lghie Cisys Cady Bolads Oye bls) Taktické $krtidlo Stretch, wrap and tuck”-arepresse Strek-wikkel-en-instoptourniquet Venitatav-mahitav ja volditav Zgutt Tirer-Enrouler-Rentrer Stretchfolie und Abklemm-Tourniquet AwpooTartiki Tauvia epappoyrig pe nepideon e Thvuon kau palepa PIT'M NP ,Amnn 0Py oo
ROVEIFCN INWIN S RUVERPIE B | 1. PriloZte na misto mezi ranou a srdcem. 1. Anvend mellem sar og hjerte. 1. Aanbrengen tussen de wond en het hart. 1. Kasutage haava ja siidame vahel. 1. Appliquer entre la blessure et le cceur. 1. Zwischen Wunde und Herz anbringen. 1. Epapuolete petafl ToU TPAUUATOG KoL TNG KAPSLAG. 255 pyoa pa vy 1
ozl Gle hss Jas) il ga plSals bay L 3 .2 2. Pevné omotejte za vyvijeni tahu. 2. Vikl drepressen stramt om, samtidig med at du hiver for at stramme. 2. Stevig omwikkelen terwijl er trekkracht wordt uitgeoefend. 2. Mahkige tugevalt, tommates samal ajal pingesse. 2. Enrouler en serrant tout en tirant pour tendre. 2. Straff wickeln und durch Ziehen festspannen. 2. Tuhiyete edapuolovtag €AEN yLa tavuaon. .12Wni 1Ay NSYan TIN 207 NoYS v .2
Lalawd 8olaall Byl b 03y 18508201 ganle) 3 3. Upevnéni: Konec zastrcte pod skrtidlo. 3. Sadan sikres den: Pak enden ind under sig selv. 3. 0m vast te maken: het uiteinde onder het verband instoppen. 3. Kinnitamiseks: voltige ots enda alla. 3. Pour fixer: Rentrer lextrémité sous elle-méme. 3. Zum Fixieren Ende darunter einklemmen. 3. Mo otepéwon: MaléPte KaL OTEPEWOTE TO AKPO KATW QIO TOV EQUTO TOU. ANYYS NNNN ¥R AR AT W D pMpn 00N prnb 3
Olsaye 55185 I OMuhazaall /g slasdl JISEY) Coas 3] agedil) oy 4 4. Varianty pouZiti 8krtidla: Ovaly/obdélniky lze upravit na kruhy/&tverce. 4. Brug &represse hvis: Ovalerne/rektanglerne &ndres til cirkler/firkanter. 4. Gebruik een tourniquet als: ovalen/rechthoeken in cirkels/vierkanten veranderen. 4, 2guttige, kui: ovaalid/ristkilikud muutuvad ringideks/ruutudeks. 4. Le garrot tourniguet est bien en place: Les ovales/rectangles deviennent des cercles/carrés. 4. Tourniquet- Einsatz: Ovale/Rechtecke werden zu Kreisen/Quadraten. 4. NMeplotpéPte eav: OLeAeidelg/ta opBoywvia petatpanolv og KUKAOUG/TETpAYWVA. D127/ 009 £225nn/Mon bR WK DPNY NRon pab w4
i) sl A o] 35 (iglence@safguardmedicaleom) s S sl o S5l kg2 5% & s 5l sl 25,0 300 oy Hlageni nezadoucich prihod: Jakykoli zdvazny incident, ke kterému do3lo v souvislosti s timto prostfedkem, je nutné nahlasit vyrobci Indberetning: Enhver alvorlig hendelse, der har fundet sted i forbindelse med denne anordning, skal indberettes til producenten (vigilance@safeguardmedical.com) Rapportage: Een ernstig incident dat is opgetreden met betrekking tot dit hulpmiddel, moet aan de fabrikant (vigilanc dmedical.com) en de toep T ine: Kdigist selle tootega seotud tdsistest intsidentidest tuleb teatada tootjale (vigilance@safeguardmedical.com) ja vastavale riiklikule pidevale asutu- Signalement: Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit étre signalé au fabricant (vigilance@safeguardmedical.com) et aux autorités compétentes natio- Meldunge: Schwere Zwischenfalle, die in Verbindung mit diesem Produkt auftreten, sind der Herstellerin (vigilance@safeguardmedical.com) sowie der zustandi- Avadopd: KaBe coBapd GUMBAV TTOU MAPOUCLAGTNKE € GXEON HE TO POLOV auTo Ba MPEMEL va avadEPETAL GTOV KATACKEUATTH
dazsbl du al 4] AiSs (vigilance@safeguardmedical.com) ds ASUY) ayn)l ne 83a92:d) 0y d3Me &) phas Solo gl dmiakl &5 0 B3] azms 183

(vigilance@safeguardmedical.com) a pfislusnému narodnimu orgénu.

og den relevante nationale kompetente myndighed.

lijke nationale bevoegde autoriteit worden gemeld.

sele.

nales pertinentes.

gen nationalen Behdrde zu melden.

(vigilance@safeguardmedical.com) kat otnv appoSia eBvikn apyn.

.(vigilance@safeguardmedical.com) nr 1pnn% 2wpna wnannw Mnn 1K 53 5y nrombIn mkG M 1 nTd wr it

oVl pailas

QUi plls 059l tinis) § 8)3550 ¢

2l 5 Alles OIS slga daSiomn LA OF 5Sg o
aglal) Jasdl dlgu o

bl Oleles]
e Lo lazall e SLBYI T o Ciysall e 8lasdl (s Bisazdl 01 panal 63
olall pall ok s 8] ] dostll 62 2o <3501 0l el s Coa coliak) B, Lall

Okl e

plaziul @ilge

sz2¥

Sugiud] plasiwyl

olall Gyl s Lhgos hidll e SLLY ol g Giysall e 8yhuall de SWAT-T Jass
el ks e 8kl ] dosill ez G (3520 01K sl g 04) JBYI s ds3 S
Ol ) e pala)l

pastiwbl Gaosd
Lok (e )] Guadakl (e S Lgadinzany OF 58 G 32l Ci3s) SWAT-T 8oleds (a2 ,2)1
Leab 23kl rasaszbl eiSs

a2kl reogi
LBLEY AT § G5 o Gl pasd gl

FTIRCIY]
Bololl plaseial pas Ao § G2 LI &30l daes¥l U] ool 3345 By s Bolol axs
ol deal) gy 31 ] 0 Blanl) B3ugs Logo s Les

352 43 Usbol 8k plazzal dsle ¥ 3ak alasaal disl :Olpdoal] / dghaadl Hblsd)

bl 5e palsal) oz A b)) Caldss duks gogll ez o3,k A1) 8)9 )

| pas dszdle dyls oyluzsly

Zamyslené pouziti

SWAT-T™ je nepneumatické krtidlo uréené k zastavé tézkého
traumatického krvaceni pred transportem nebo béhem trans-
portu do zdravotnického zafizeni.

Charakteristiky G¢innosti
- Dodava se ve dvou barvéach, Eerné a oranzové
« PIni svou funkci, at' je mokré nebo suché
- Je pfenosné

Profil uzivatele
Skrtidlo SWAT-T™ je uréeno pro pouZiti jak nelékarsky vyskole-
nymi osobami, tak i lékar'sky vyskolenymi profesionaly.

Tvrzeni o vyrobku

Prosti‘edek je uréen ke kontrole krvaceni z kon¢etiny obvodo-
vym stlac¢enim poranéné koncetiny nad mistem krvaceni natolik
silnym, aby se dosahlo tlaku, jenZ uzavi‘e tepnu.

Profil pacienta

Osoba s krvacenim z kongetiny. Kontraindikace
Z4dné

Klinické prinosy

SWAT-T™ kontroluje krvéaceni z kon&etiny obvodovym stlagenim
poranéné konéetiny (~5 cm nad mistem krvaceni) alespof nato-
lik silnym, aby se doséhlo arterialniho okluzivniho tlaku.

ZBYTKOVA RIZIKA/VAROVANI: Bezpe¢né po dobu 2 hodin. Del3i pouZiti
miZe vést ke ztraté koncetiny. Zvazte uvolnéni. Zlikvidujte jako klinicky
odpad. NepouZivejte opakované.

Tilsigtet anvendelse

The SWAT-T™ er en ikke-pneumatisk arepresse lavet til at stoppe
alvorlig traumatisk blgdning inden eller under transport til et
hospital.

Brugerprofil

SWAT-T™-3repressen er beregnet til at blive brugt af bade
ikke-medicinsk uddannede personer samt medicinsk uddannede
professionelle.

Patientprofil
Enhver person med svaer blgdning.

Kliniske fordele

SWAT-T™ kontrollerer blgdning fra en ekstremitet ved at kompri-
mere omkredsen af den beskadigede ekstremitet, mindst (~5

cm over blgdningsstedet) i et omfang, hvor der opnés arterielt
okklusionstryk.

Ydeevnekarakteristika

- Fasitofarver:sortogorange
- Bliver siddende enten tgr eller vad
« Yderst transportabel

Produktanprisninger

Udstyret er lavet til at kontrollere blgdning fra en ekstremitet
ved at komprimere omkredsen af den beskadigede ekstremi-
tet, over blgdningsstedet, i et omfang, hvor der opnas arterielt
okklusionstryk.

Kontraindikationer
I/R

RESIDUALRISICI/ADVARSLER: Sikker at bruge i 2 timer. Langere tids
anvendelse kan medfgre et ngdvendigt tab af ekstremitetet. Revurdér ved
Igsning.Bortskaffes som klinisk affald. Ma ikke genbruges.

Beoogd gebruik

De SWAT-T™ is een niet-pneumatisch tourniquet dat is ontwor-
pen om ernstige, traumatische bloedingen te stoppen voor of
tijdens het vervoer naar een zorgfaciliteit.

Prestatiekenmerken
- Is beschikbaar in twee kleuren: zwart en oranje
+ Kan nat of droog goed blijven vastzitten
« Is uiterst draagbaar

Gebruikersprofiel

Het SWAT-T™-tourniquet is bedoeld voor gebruik door zowel
niet-medische getrainde burgers als medische opgeleide profes-
sionals.

Productverklaringen

Het hulpmiddel is ontworpen voor het beheersen van bloeding
uit een ledemaat door de gewonde ledemaat rondom te compri-
meren, boven de plek van de bloeding, tot een mate waarbij arte-
riéle occlusieve druk wordt bereikt.

Patiéntprofiel

Eenieder met zwaar bloedverlies van een ledemaat. Contra-indicaties
N.v.t.

Klinische voordelen

De SWAT-T™ beheerst bloeding uit een ledemaat door de
gewonde ledemaat rondom te comprimeren, ten minste (~5 cm
boven de plek van de bloeding) tot een mate waarbij arteriéle
occlusieve druk wordt bereikt.

RESTRISICO'S/WAARSCHUWINGEN: Veilig gedurende 2 uur. Langere
toepassing kan tot onnodig verlies van het ledemaat leiden. Opnieuw beoor-
delen voor losmaken. Als klinische afval weggooien. Niet opnieuw gebruiken.

Sihtotstarve

SWAT-T™ on mittepneumaatiline Zgutt, mis on loodud raske
traumast pohjustatud verejooksu peatamiseks enne hooldusasu-
tusse transportimist voi selle ajal.

Toimivusnditajad

- Saadaval kahes varvitoonis: must ja oranz
« Kinnitub nii marjalt kui ka kuivalt

- Kergesti kaasaskantav

Tootekinnitused

Seade on loodud kontrollima verejooksu jasemest, surudes
vigastatud jaseme kokku verejooksu kohast kdrgemal sel
madaral, et saavutatakse arteriaalne oklusiivne surve.

Kasutajaprofiil
SWAT-T™ Zgutti voivad kasutada nii meditsiinilise véljadppeta
inimesed kui ka meditsiinilise valjadppega professionaalid.

Patsiendiprofiil

Mis tahes isik, kellel on jasemete verejooks. Vastundidustused
Eikohaldata
Kliinilised eelised

SWAT-T™ kontrollib verejooksu jasemest, surudes vigastatud
jaseme kokku verejooksu kohast vahemal ~5 cm vorra korgemal
sel maaral, et saavutatakse arteriaalne oklusiivne surve.

JMKRISKID/HOIATUSED:TurvalineZtunnijuoksul. Pikem kasutamine
voib pohjustada vajalikku jaseme kaotust. Lodvendamiseks hinnake uuesti.
Visake dra kliinilise jadtmena. Mitte kasutada korduvalt.

Utilisation prévu

Le SWAT-T™ est un garrot tourniquet non pneumatique congu
pour arréter une hémorragie traumatique grave avant ou durant
le transport de la victime vers un établissement de santé.

Profil de l'utilisateur

Le garrot tourniquet SWAT-T™ est congu pour étre utilisé par des
personnes sans formation médicale et par des professionnels
de la santé.

Profil du patient
Toute personne qui présente une hémorragie d'une extrémité.

Bénéfices cliniques

SWAT-T™ permet de contréler le saignement d'une extrémité en
réalisant une compression circonférentielle du membre blessé

(environ 5 cm en amont du site hémorragique), au moins jusqu'a
'obtention d'une pression d'occlusion artérielle.

Caractéristiques techniques

- Disponible en deux coloris: noir et orange
- Reste en place, qu'il soit sec ou mouillé
+ Facile a transporter

Revendications du produit

Le dispositif est congu pour contréler le saignement d'une extré-
mité en réalisant une compression circonférentielle du membre
blessé (en amont du site hémorragique), au moins jusqu'a l'ob-
tention d'une pression d'occlusion artérielle.

Contre-indications
Sans objet

RISQUES RESIDUELS/MISES EN GARDE: Sir pendant 2 heures. Une application
plus longue peut entrainer la perte nécessaire d'un membre. Réévaluer le desser-
rement. Eliminer avec les déchets cliniques aprés utilisation. Ne pas réutiliser.

Anwendungsgebiet

Das SWAT-T™ist ein nicht-pneumatisches Tourniquet zum Stop-
pen starker traumatischer Blutungen vor oder wahrend des
Transports in eine Versorgungseinrichtung.

Anwenderprofil
Das SWAT-T™-Tourniquet kann sowohl von medizinischen Laien
als auch von medizinischen Fachkraften verwendet werden.

Patientenprofil
Patienten mit blutenden Gliedmafen.

Klinische vorteile

Mit SWAT-T™ wird eine Extremitatenblutung durch umlau-
fende Kompression der verletzten Gliedmafie (~5cm tber der
Blutung) bis zum Erreichen eines arteriellen Verschlussdrucks
kontrolliert.

Leistungsmerkmale

« In zwei Farben erhaltlich: Schwarz und Orange
« Sicherer Halt auch bei Nasse
- Besonders tragbar

Produktanspriiche

Mit dem Gerat ldsst sich eine Extremitdtenblutung durch umlau-
fende Kompression der verletzten Gliedmafe uber der bluten-
den Stelle bis zum Erreichen eines arteriellen Verschlussdrucks
kontrollieren.

Gegenanzeigen
k.A.

Restrisiken/Warnungen: Sichere Verwendungsdauer von bis zu 2 Stunden. Léngere
Anwendung kann zum Verlust wichtiger Gliedmafen fiihren. Nach Lockerung neu

anzupassen. Produkt st als klinischer Abfall zu entsorgen. Nicht wiederverwenden.

Xprion yia tnv onoia npoopiletat

To SWAT-T" elvat piat pin TIVEUATIKE OLLLOOTATIKA Tawvia, oxedt-
QOMEVN YL VA OTOROTA TN BApLE TPAUPATLKA alpoppayia mpw i
KATA TN SLAPKELA TNG LETADOPAG OE EYKATAUOTATELG UYELOVOULKAG
nepiBaAdng.

Npodil xpriotn

H awpootatikr tawvia SWAT-T™ npoopiletat yia xprion 1000 and
ToAiteg xwpig Latpikn ekmaibeuon, 600 KaL oo emayyeApaties
UE LaTpLKn ekmaidevon.

Npodil acBevoig
OmoLo8rmoTe ATOHO LE aLpoppayia og AKpo.

KAwiké odéAn

To SWAT-T" eAéyxeL tnv aLpoppayic ano éva akpo epapudloviag
TUEDT TTEPLUETPLKA OTO TPAUHATLOUEVO HEAOG, TOUAAXLOTOV OTO
Babuo mou emttuyxdvetat mieon anddpagng twv aptnplwv (V5
cm ndvw amno To onpeio tng atpoppayiag).

Xapaktnplotikd andédoong

o AtatiBetatl oe 6U0 xpwpata, LaUpo KoL TTOPTOKAAL
* Mrnopei va napapeivel otepewpévn uypn i oteyvi
o Mrnopeiva petadpepBei moAl elkoAa

A§LWOELG TOU TPOTOVTOG

To mpoiov €xeL oXeSLAOTEL yLa TOV EAEYXO TNG aLpoppayiag and
£va akpo ebappolovtag mieon MEPLUETPLKE OTO TPAUUATIOUEVO
HéNoG, emdvw and to onpeio TG atpoppayiag, oto Badud nou
ETUTUYXAVETALTILEST ATOPPAENG TWV APTNPLWV.
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SWAT-T"

Elasztikus érszorito

SWAT-T"

Stretch, Wrap, and Tuck Tourniquet

SWA

Bendaggio elastico e laccio emostatico

SWAT-T"

Stretch-wrap og tuck turniké

SWAT-T"

Rozciggliwa opaska uciskowa do owinigcia i podwiniecia

SWAT-T"

Torniquete esticar-envolver e prender

SWAT-T"

Natahovacie, omotavacie a zastrkavacie skrtidlo

SWA

Torniquete para estirar, envolver y plegar

SWAT-T"

Strack, linda och vik tourniquet

SWA

Ger-sar ve iceri sikistir turnike

1. A seb és a sziv kdzott alkalmazza.

2. Szorosan tekerje kérbe mikdzben széthuzza.

3. Rogzités: A véget dugja be a szalag ala.

4. Erszoritd, ha: Az ovalisok/téglalapok kdrokké/négyzetekké valnak.

Jelentés: Az eszkozhéz kapcsolddd minden silyos eseményt jelenteni kell a gyarténak (vigilance@safeguardmedical.com) és az illetékes nemzeti hatdsdgnak.

1. Bindid milli sars og hjarta.

2. Vefjid pvi pétt og strekkid a pvi.

3. Til ad ba um pad: Smeygid endanum undir lokavafninginn.

4. Notid blodrasarbindio ef: Egglaga form/rétthyrningar breytast i hringi/ferninga.

da (vigilanc

Tilkynningaskylda: Oll alvarleg tilvik sem koma upp vid notkun bessa binadar skal tilkynna til framlei
eftirlitsyfirvalda.

feguardmedical.com) og logmatra

1. Applicare tra la ferita e il cuore.
2. Avvolgere saldamente tendendo.

3. Per fissarlo: ripiegare estremita sotto di essa.

4. Applicare un laccio emostatico se: gli ovali/rettangoli diventano cerchi/quadrati.

Segnalazione: Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere comunicati al produttore (vigilance@safeguardmedical.com) e all'au-

torita nazionale competente.

1. Pafgr mellom sar og hjerte.

2. Pakk godt inn mens strammes.

3. For & sikre: Pakk inn endene under.

4. Turniké hvis: Ovaler/rektangler blir til sirkler/kvadrat.

Rapportering: Alle alvorlige hendelser som har skjedd i forbindelse med dette utstyret, skal rapporteres til produsenten (vigilance@safeguardmedical.com) og
gjeldende nasjonale kompetente myndighet.

1. Stosowac miedzy rang a sercem.

2. Ciasno owinac¢, pociagajac w celu odpowiedniego naprezenia opaski.

3. W celu zamocowania: Podwing¢ koncowke opaski pod opaske.

4. Opaska dziata, gdy: Owale/prostokaty zmienig sie w kota/kwadraty.

Zgtaszanie incydentow: Wszelkie powazne incydenty zwiazane z tym wyrobem nalezy zgtaszac producentowi (vigilance@safeguardmedical.com) i wtasciwemu

organowi krajowemu.

1. Aplicar entre a ferida e o coragao.

2. Envolver apertando bem e puxando, para criar tensao.

3. Para prender: Meter a ponta entre as camadas.

4. Torniquete se: Ovais/retangulos se transformam em circulos/quadrados.

Comunicar: Qualquer incidente grave que ocorra relativamente a este dispositivo deve ser relatado ao fabricante (vigilance@safeguardmedical.com) e & autori-
dade competente nacional aplicavel.

1. PouZite medzi ranou a srdcom.

2. Tesne obmotajte a zaroven udrziavajte skrtidlo napnuté.
3. Zaistenie: Zastrcte koniec pod Skrtidlo.

4. Prigkrtte ak: Sa ovaly/obd(Zniky zmenia na kruhy/&tvorce.

Nahlasovanie: Kazdy zdvazny incident, ku ktorému ddjde v stvislosti s touto poméckou, sa musi nahlésit vyrobcovi (vigilance@safeguardmedical.com) a prislus-
nému kompetentnému vnatrostatnemu organu.

1. Aplicar entre la herida y el corazén.

2. Envolver con fuerza y tirando para crear tension.

3. Para fijar: Introducir el extremo por debajo del mismo torniquete.

4. Cerrar el torniguete si: Los dvalos y rectangulos se convierten en circulos y cuadrados.

Informes: Todo incidente grave que ocurra en relacion con este dispositivo debe informarse al fabricante (vigilance@safeguardmedical.com) y a la autoridad

nacional competente que corresponda.

1. Applicera mellan saret och hjartat.
2. Linda hart samtidigt som du drar at.

3. For att sakra: Dra ena anden under sig sjalv.

4. Anviand tourniqueten om: Ovaler/rektanglar blir cirklar/fyrkanter.

Rapportering: Alla allvarliga incidenter som intréffar i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren (vigilance@safeguardmedical.com) och

tillamplig behdrig myndighet i ditt land.

1. Yara ve kalp arasina uygulayin.
2. Gergin bir sekilde gekerek sikica sarin.

3. Sabit tutmak igin: Ucunu ige dogru sikistirin.

4. Ovaller/dikdortgenler daireye/kareye donisirse turnike uygulayin.

Bildirim: Bu iiriinle ilgili olarak meydana gelen tiim ciddi olaylar, ireticiye (vigilance@safeguardmedical.com) ve ilgili ulusal yetkili makama bildirilmelidir.

Rendeltetés

A SWAT-T™ egy nem pneumatikus érszoritd, amelyet sulyos trau-
mas vérzés megallitasara terveztek a gondozasi intézménybe
torténd szallitas eldtt vagy alatt.

Felhasznaloi profil
A SWAT-T™ érszoritd mind a nem orvosilag képzett civilek, mind
az egészségligyi szakemberek altal alkalmazhato.

Paciensprofil
Barmely személy, akinek végtagvérzése van.

Klinikai eldnyok

A SWAT-T™ korkdrosen dsszenyomja a sériiltvégtagot igy
szabalyozva a vérzést, legalabb (~5 cm-re a vérzd seb f6l6tt) oly
meértékben olyan mértékben, hogy elérhetd legyen az artérias
elzarddasi nyomas.

Teljesitményjellemzék

- Két szinben kaphato: fekete és narancssarga
+ Biztonsagos marad nedvesen és szarazon
+ Nagymeértékben viselhetd

Atermékkel szemben tamasztott kovetelmények

A termék kifejlesztésének kdszénheten Ggy szabélyozza a
végtag vérzését, hogy korkorosen dsszenyomja a sériilt végta-
got a vérz6 seb folott, oly mértékben, hogy elérhetd

legyen az artérias elzarddasi nyomas.

Ellenjavallatok:
Nem alkalmazhato

FENNMARADO KOCKAZATUK/ FIGYELMEZTETESEK B|zt0nsag0520ran keresztiil.
Ennélh bb gtag alj jjraalazitas
érdekében. Hasznalat utan klinikai ékkéntkell ar i.N hasznal]aUJra.

étokozhatja. Vi

Fyrirhugud notkun

SWAT-T™ er blédrasarband sem ekki er loftknuid og hannad er til
a0 stodva alvarlegar averkablaedingar fyrir eda & medan a flut-
ningi til heilsugaeslu stendur.

Skilgreindir notendur
SWAT-T™ blédrasarbandid er etlad til notkunar baedi af almen-
ningi og laeknismenntudu fagfolki.

Skilgreindir sjuklingar
Sjuklingar med bleedingu ur Gtlim.

Kliniskur avinningur

SWAT-T™ stjérnar blaedingu fra Gtlim med pvi ad prysta ad allan
hringinn { kringum slasada utliminn, (~5 cm fyrir ofan sarid) i pad
minnsta par til lokudum slagaedarprystingi er nad.

Frammistodueiginleikar

- Er faanlegt i tveimur litum; svértum og appelsinugulum
+ Helst & sinum stad hvort sem pad er blautt eda purrt
« Er audflytjanlegt

Krofur sem varan uppfyllir

Bunadurinn hefur verid hannadur til ad hefta blaedingu ur Gtlim
med pvi ad vefja honum utan um seerda Gtliminn fyrir ofan sarid
og mynda med honum naegan prysting til ad loka fyrir slagaedina.

Frabendingar
Aekkivio

EFTIRSTADIR AHATTUPATTIR/VIBVARANIR: Oruggt i 2 klukkustundir.
Lengri notkun gzti orsakad dumflyjanlega aflimum. Endurmeta skal hvort
losa purfi um bunadinn. Fargid sem kliniskum rgangi. M ekki endurnota.

Uso previsto

SWAT-T™ ¢ un laccio emostatico non pneumatico ideato per
arrestare il sanguinamento traumatico grave prima o durante il
trasporto in una struttura di assistenza.

Profilo utente

Il laccio emostatico SWAT-T™ e progettato per l'uso da parte sia
di persone senza una formazione medica sia di professionisti
sanitari.

Profilo paziente
Qualunque persona con emorragia alle estremita.

Benefici clinici

Il laccio emostatico SWAT-T™ controlla il sanguinamento di un'e-
stremita tramite la compressione circonferenziale dell'arto leso,
almeno (~5 cm sopra il sito di sanguinamento) fino a raggiungere
la pressione arteriosa occlusiva.

Caratteristiche delle prestazioni

- Disponibili in due colori, nero e arancione
+ Rimane fissato sia da bagnato che da asciutto
- Estremamente portatile

Argomenti a favore del prodotto

il dispositivo é stato ideato per controllare il sanguinamento di
un'estremita tramite la compressione circonferenziale dell'arto
leso, sopra il sito di sanguinamento, fino a raggiungere la pres-
sione arteriosa occlusiva.

Controindicazioni
N/D

RISCHI RESIDUI/AVVERTENZE: Sicuro per 2 ore. Un'applicazione pil
lunga potrebbe causare la necessaria perdita dell'estremita. Controllare
se allentato. Smaltire come rifiuto clinico. Non riutilizzare.

Tiltenkt bruk

SWAT-T™ er en ikke-pneumatisk turniké designet for & stoppe
alvorlig traumatisk blgdning fgr eller under transport til et
omsorgsinstitusjon.

Ytelsesegenskaper

- Ertilgjengelig i to farger; svart og oransje

- Holder seg pé plass uansett om den er vat eller tgrr
« Sveert flyttbar

Brukerprofil
SWAT-T™ turniké er beregnet til bruk av bé&de sivilpersoner uten
medisinsk opplaering og medisinsk opplaert fagpersonell.

Produktpéstander
Enheten er designet for & kontrollerer blgdning fra en ekstremi-
tet ved a gi kompresjon rundt omkretsen av det skadde lemmet,
minst (~5 cm over blgdningsstedet) til arterielt okklusjonstrykk
Pasientprofil er oppnadd.
Enhver person med ekstremitetsblgdning.

Kontraindikasjoner
Kliniske fordeler Ikke relevant
SWAT-T™ kontrollerer blgdning fra en ekstremitet ved a gi
kompresjon rundt omkretsen av det skadde lemmet, minst
(~5 cm over blgdningsstedet) til arterielt okklusjonstrykk er

oppné&dd.

BVRIGE RISIKOER/ADVARSLER: Sikker i 2 timer. Lengre bruk kan forar-
sake ngdvendig tap av ekstremiteter. Foreta ny vurdering fgr den lgsnes.
Kasseres som klinisk avfall. Skal ikke gjenbrukes.

Przeznaczenie

SWAT-T™ to niepneumatyczna opaska uciskowa przeznaczona
do zatrzymania ciezkiego krwawienia pourazowego przed albo
podczas transportu do placowki opieki.

Profil uzytkownika

Opaska uciskowa SWAT-T™jest przeznaczona do stosowania
zaréwno przez osoby bez przeszkolenia medycznego, jak i
wykwalifikowanych profesjonalistow.

Profil pacjenta
Kazda osoba z krwotokiem z konczyny.

Korzysci kliniczne

Opaska uciskowa SWAT-T™ kontroluje krwawienie poprzez
obwodowy ucisk zranionej kofAczyny, co najmniej (~5 cm powyzej
miejsca krwawienia) do stopnia, w ktorym osiagane jest cisnie-
nie okluzji tetniczej.

Charakterystyka dziatania

- Dostepna w dwach kolorach: czarnym i pomaranczowym
+ Zachowuije stabilnos¢, gdy jest sucha lub mokra
- Latwa w przenoszeniu

Oswiadczenia dotyczace produktu

Wyrob zostat zaprojektowany w celu kontrolowania krwawie-
nia z koficzyny poprzez obwodowy ucisk zranionej konczyny
powyzej miejsca krwawienia, do stopnia, w ktérym osiagane jest
cisnienie okluzji tetniczej.

Przeciwwskazania

Brak
RYZYKO RESZTKOWE/O&IRLI:LI:NM Bezpiecznyc iawynosi 2godziny.
D(utbly' Ill'dll:KUllLZyﬂynﬂkﬂﬂRl joceny,
czy j jie. Usuwadj iczny. Nie uzywac ponownie.

Utilizag3o prevista

0 SWAT-T™ é um torniquete ndo pneumatico desenvolvido para
parar a hemorragia traumatica grave antes ou durante o trans-
porte até uma instituigdo de cuidados de satde.

Perfil do utilizador

0 torniquete SWAT-T™ destina-se a ser utilizado quer por civis
sem formagao médica, quer por profissionais com formagao
médica.

Perfil do paciente
Qualquer pessoa com hemorragia nas extremidades.

Beneficios clinicos

0 SWAT-T™ controla hemorragias de uma extremidade através
da compressao circunferencial do membro ferido, pelo menos
(~5 cm acima do local da hemorragia) até que a pressao arterial
oclusiva seja alcancada.

Caracteristicas de desempenho

- Esta disponivel em duas cores; Preto e Laranja
+ Mantem-se preso em seco ou molhado
- E altamente transportavel

Informagdes do produto

0 dispositivo foi desenvolvido para controlar hemorragias de
uma extremidade através da compressao circunferencial do
membro ferido, acima do local da hemorragia, até que a pressao
arterial oclusiva seja alcangada.

Contraindicagoes
N/D

RISCOS RESIDUAIS/AVISOS: Seguro durante 2 horas. Aplicagdes mais
longas poderao causar uma inevitavel perda da extremidade. Reavaliar para
ver se ha necessidade de folgar. Descartar como lixo hospitalar. Nao reutilizar.

Ugel pouzitia

SWAT-T™ je 8krtidlo bez stlateného vzduchu navrhnuté na
zastavenie silného krvacania z ran pred alebo pocas prepravy
do zdravotnickeho zariadenia.

Profil pouzivatela
Skrtidlo™ je uréené na pouzitie nezdravotnickymi &kolenymi
laikmi, ako aj zdravotnickymi profesionalmi.

Profil pacienta
Kazdy s krvacanim z konéatiny.

Klinické vyhody

Skrtidlo SWAT-T™ zastavuje krvécanie z konéatin tak, Ze stlaci
obvod zranenej konéatiny, minimalne (~5 cm nad miestom krva-
cania) do takej miery, kedy sa dosiahne okluzivny tlak na artériu.

Charakteristiky G¢inku

- Dostupné v dvoch farbach: ¢ierna a oranzova
+ Je bezpecné za mokra aj za sucha
+ Je vysoko prenosné

Charakteristiky vyrobku

Tato pomdcka bola navrhnuta na zastavenie krvacania z konca-
tin tak, Ze stlaci obvod zranenej kon¢atiny nad miestom krvaca-
nia, do takej miery, kedy sa dosiahne okluzivny tlak na artériu.

Kontraindikacie
Neuvedené

ZVYSKOVE RIZIKA/VAROVANIA: Bezpetné poutitie pocas 2 hodin. Pri
dlh3om pouZiti moZe ddjst k strate koncatiny. Uvolnenie prehodnotte.
Zneskodnite ako nemocni¢ny odpad. NepouZivat opakovane.

Uso previsto

SWAT-T™ es un torniquete no neumatico que esta disefiado para
detener las hemorragias traumaticas graves antes del traslado
aun centro de cuidado o durante este.

Perfil del usuario

El torniquete SWAT-T™ ha sido disefiado para que lo puedan
utilizar tanto personas sin estudios médicos como profesionales
de la medicina.

Perfil del paciente
Cualquier persona con hemorragia en alguna extremidad.

Beneficios clinicos

SWAT-T™ controla la hemorragia de una extremidad a través de
la compresidn de la circunferencia de la extremidad lesionada
(~5 cm por encima del rea de sangrado), al menos hasta lograr
una presion oclusiva arterial.

Caracteristicas de rendimiento

- Esta disponible en dos colores: negro y naranja
+ Se mantiene fijo ya sea que esté mojado o seco
- Es facilmente portable

Caracteristicas del producto

El dispositivo se ha disefiado para controlar la hemorragia de
una extremidad a través de la compresion de la circunferencia
de la extremidad lesionada, por encima del drea de sangrado,
hasta lograr una presion oclusiva arterial.

Contraindicaciones
N/A

RIESGOS RESIDUALES/ADVERTENCIAS: Es segurodurante 2 horas. Sise usadurante
mstiempo, se puede provocar lap rdida necesaria de laextremidad. Evaluar nueva-
mente para determinar si se debe aflojar. Desechar comoresit dico. Noreutilizar.

Avsedd anvédndning

SWAT-T™ &r en icke-pneumatisk tourniquet for att stoppa svar
traumatisk bladning fére eller under transport till en véardin-
rattning.

Avsedda anvandare

SWAT-T™-tourniquet ar avsedd att anvandas av saval civilper-
soner utan medicinsk utbildning som av medicinskt utbildad
sjukvardspersonal.

Patientprofil
Alla personer med blodning i extremiteterna.

Kliniska fordelar

SWAT-T™ kontrollerar blédning fran en extremitet genom att i en
6gla pressa ihop den skadade extremiteten (~5 cm ovanfér det
blédande omradet) med minst det tryck dar arteriell ocklusion
uppnas.

Prestandaegenskaper

- Finns i tvé farger: svart och orange
- Sitter sakert oavsett om den ar torr eller vat
+ Enkel att ta med sig

Produktspecifika pastdenden

Produkten &r utformad for att kontrollera blédning frén en extre-
mitet genom att i en 6gla pressa ihop den skadade extremiteten
ovanfor det blodande omradet med minst det tryck dar arteriell
ocklusion uppnés.

Kontraindikationer
Ejrelevant

OVRIGA RISKER/VARNINGAR: Séker i 2 timmar. Om den anvinds léngre
kan det orsaka att extremiteten forloras. Beddm om den behdver lossas.
Kasseras som kliniskt avfall. Far inte dteranvéndas.

Kullanim amaci

The SWAT-T™ bir saglik kurulusuna nakil 6ncesi veya sirasinda
siddetli travmatik kanamayi durdurmak lzere tasarlanmis
pnomatik olmayan bir turnikedir.

Performans 6zellikleri
- Siyah ve Turuncu olmak lzere iki renk segenegdi mevcuttur
« Islak veya kuru haldeyken sabit kalabilir
+ Oldukga portatiftir

Uriin vaatleri

Uriin, yarali bir ekstremiteyi kanama bélgesinin yukarisindan
arteriyel oklizif basinca ulasilacak 6lglide etrafindan sikistira-
rak kanamayi kontrol altina almak lzere tasarlanmistir.

Kullanici profili

SWAT-T™ turnike, hem tibbi egitim almamis kisiler hem de tibbi
egitim almis profesyoneller tarafindan kullanilmak tizere gelis-
tirilmistir.

Hasta profili
Ekstremite kanamasi olan kisiler.

Kontrendikasyonlar
Gegerlidegil

Klinik faydalar

SWAT-T™, yarali uzvu etrafindan sikistirarak (kanama bélgesinin
~5 cm yukarisindan) bir ekstremitedeki kanamayi en azindan arte-

riyel oklizif basinca ulasilacak 6lglide kontrol altina alir.

ATIK RISKLERI/UYARILAR: 2 saat boyunca kullanimi giivenlidir. Daha uzun
stire uygulanmasi ekstremitenin mecbdrf kaybina yol agabilir. Gevseyip gevse-
medigini kontrol edin. Klinik atik olarak bertaraf edin. Tekrar kullanmayin.
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Non prodotto con  Dispositivo Non riutilizzare ~ Sin esterilizar Numero di Identificazione Produttore Importatore  Rappresentante  Consulter le Mandatario
lattice di gomma medico catalogo unica del autorizzato nella mode d'emploi svizzero
naturale dispositivo Comunita Europea
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No contiene Dispositivo No reutilizar Sin esterilizar Nimero de Identificador Fabricante Importador Representante Consulte las Representante
latex de caucho médico catdlogo Unico de autorizadoen  instrucciones  autorizado en
natural dispositivo la Comunidad de uso Suiza
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